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Corrigendum 

Tato oprava �SN P CEN ISO/TS 10272-3:2010 je �eskou verzí opravy CEN ISO/TS 10272-3:2010/AC:2011-12. 
P�eklad byl zajišt�n Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako 
oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN P CEN ISO/TS 10272-3:2010 is the Czech version of the Corrigendum  
CEN ISO/TS 10272-3:2010/AC:2011-12. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and 
Testing. It has the same status as the official version. 

�SN P CEN ISO/TS 10272-3:2010 (56 0126) Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pr�kazu 
a stanovení po�tu Campylobacter spp. – �ást 3: Semikvantitativní metoda ze srpna 2010 se opravuje takto: 

V �lánku 10.1 se nahrazuje tabulka 3 novou tabulkou: 

Tabulka 3 – Intervaly výsledk� pro sérii �ed�ní 

Množství 
vzorku 

g 
R�st konfirmovaných bakterií rodu Campylobacter 

101 – + + + + + + 

100 – – + + + + + 

10–1 – – – + + + + 

10–2 – – – – + + + 

10–3 – – – – – + + 

10–4 – – – – – – + 

MPN/g 0 0,23 2,3 23 230 2 400 ∞ 
T0 0 0,019 0,19 1,9 19 190 580 

T1 0,33 2,7 27 270 2 700 30 000 ∞ 

V p�ípad�, že jsou všechny zkoušky negativní, zaznamená se výsledek jako MPN = 0/g (horní konfiden�ní
úrove	 T1 0,33/g); v p�ípad�, že jsou všechny zkoušky pozitivní, zaznamená se výsledek jako MPN = ∞
(dolní konfiden�ní úrove	 T0 580/g). 
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U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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